[bookmark: _GoBack]附件：2026年常规监测仪器设备检定/校准清单
	序号
	仪器编号
	仪器名称
	规格型号
	数 量
	计量类型
	说 明

	1
	20-02
	　便携式PH计
	Pr010　
	1
	检定
	温度、PH

	2
	16-02
	溶解氧仪　
	YSI550A　
	1
	检定
	温度、DO

	3
	24-23
	玻璃液体温度计　
	（0-200）℃
	1
	检定
	3个温度点

	4
	24-24
	玻璃液体温度计　
	（0-200）℃　
	1
	检定
	3个温度点

	5
	18-14
	便携式风向风速仪
	FYF-1　
	1
	校准
	

	6
	18-13
	便携式风向风速仪
	FYF-1　
	1
	校准
	

	7
	22-09
	多功能声级计　
	AWA6228+
	1
	检定
	

	8
	22-08
	多功能声级计　
	AWA6228+
	1
	检定
	

	9
	18-01
	多功能声级计　
	AWA6228+
	1
	检定
	

	10
	22-15
	声校准器
	AWA6021A
	1
	检定
	

	11
	22-14
	声校准器
	AWA6021A
	1
	检定
	

	12
	16-09
	数字滴定器
	50ml　
	1
	校准
	

	13
	16-10
	数字滴定器
	50ml　
	1
	校准
	

	14
	25-04
	工作用玻璃液体温度计　
	（0-150）℃
	1
	检定
	3个温度点

	15
	25-02
	工作用玻璃液体温度计　
	（0-150）℃　
	1
	检定
	3个温度点

	16
	25-03
	工作用玻璃液体温度计　
	（0-150）℃　
	1
	检定
	3个温度点

	17
	22-28
	具塞滴定管　
	25ml　
	1
	检定
	

	18
	18-11
	便携式风向风速仪
	FYF-1　
	1
	校准
	

	19
	18-12
	便携式风向风速仪
	FYF-1　
	1
	校准
	

	20
	22-10
	多功能声级计　
	AWA6228+
	1
	检定
	

	21
	22-11
	多功能声级计　
	AWA6228+
	1
	检定
	

	22
	22-12
	声校准器
	AWA6021A
	1
	检定
	

	23
	22-13
	声校准器
	AWA6021A
	1
	检定
	

	24
	22-14
	数字式温湿度计　
	　JR916
	1
	校准
	

	25
	22-15
	数字式温湿度计　
	　JR916
	1
	校准
	

	26
	22-16
	数字式温湿度计　
	　JR916
	1
	校准
	

	27
	22-17
	数字式温湿度计　
	　JR916
	1
	校准
	

	28
	22-18
	数字式温湿度计　
	　JR916
	1
	校准
	

	29
	25-17
	F2等砝码
	F2(200g~1mg)
	1
	检定
	

	30
	09-08
	大气采样器
	KC-6D
	1
	检定
	

	31
	10－12
	溶解氧测量仪
	Pro20
	1
	检定
	

	32
	10-15
	马弗炉
	LT3/11
	1
	校准
	1个温度点

	33
	11-03
	DK型 电热恒温水浴锅
	DK型
	1
	校准
	1个温度点

	34
	13-01
	浊度仪
	WGZ-2000
	1
	检定
	

	35
	13-02
	电导率仪
	DDSJ-308A
	1
	检定
	

	36
	14-01
	全自动烟尘采样器
	WJ-60b
	1
	检定
	

	37
	15-02
	便携式余氯/总氯测量仪
	Eutech优特C401
	1
	校准
	

	38
	15-03
	生化培养箱
	SPX-150BⅢ
	1
	校准
	2个温度点

	39
	15-04
	生化培养箱
	SPX-250BⅢ
	1
	校准
	3个温度点

	40
	15-05
	生物显微镜（标准配置）
	奥林巴斯BX53
	1
	校准
	5个物镜

	41
	15-06
	生物显微镜（一般配置）
	奥林巴斯CX41
	1
	校准
	4个物镜

	42
	15-07
	立式压力蒸汽灭菌器
	申安LDZM-80KCS
	1
	校准
	1个温度点

	43
	15-10
	原子荧光光度计
	海光AFS-9700
	1
	检定
	

	44
	15-11
	紫外可见分光光度计
	岛津UV-1800
	1
	检定
	

	45
	15-13
	全自动烟尘采样器
	崂应3012H新08代
	1
	检定
	烟尘部分

	46
	15-14
	中流量智能TSP采样器
	崂应2030型
	1
	检定
	

	47
	15-15
	中流量智能TSP采样器
	崂应2030型
	1
	检定
	

	48
	15-28
	流动注射分析仪
	LACHAT  QC8500 S2
	1
	校准
	3通道

	49
	16-02
	溶解氧仪
	YSI550A
	1
	检定
	

	50
	16-05
	VOC检测仪
	PGM-7340
	1
	校准
	

	51
	16-06
	台式pH测量仪
	3-star 310P
	1
	检定
	

	52
	16-07
	十万分之一天平
	CPA225D
	1
	检定
	

	53
	16-08
	恒温恒湿培养箱
	HSP-250BE
	1
	校准
	1个温度点

	54
	18-06
	手提式高压蒸汽灭菌器
	DSX-30L
	1
	校准
	2个温度点

	55
	18-07
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9203A
	1
	校准
	1个温度点

	56
	18-08
	红外测油仪
	OIL 460
	1
	检定
	

	57
	18-15
	24小时恒温自动连续采样器
	AWA6221B
	1
	检定
	

	58
	20-01
	恒温水浴锅
	上海精宏
	1
	校准
	1个温度点

	59
	20-02
	便携式pH计
	YSI  Pro10
	1
	检定
	

	60
	20-03
	分析天平
	AND
	1
	检定
	

	61
	20-04
	台式氟离子测量仪
	奥利龙
	1
	检定
	

	62
	20-05
	便携式多参数水质分析仪
	CHEMetrics
	1
	校准
	4个波长

	63
	20-06
	全自动烟尘采样器
	青岛崂应
	1
	检定
	烟尘部分

	64
	20-10
	便携式浊度计
	上海雷磁
	1
	检定
	

	65
	20-11
	透射式烟度计
	中国福立FLB-100
	1
	检定
	强检免征不收费

	66
	22-02
	便携式pH测量仪
	PHBJ-260F
	1
	检定
	温度、PH

	67
	22-03
	便携式pH测量仪
	PHBJ-260F
	1
	检定
	温度、PH

	68
	22-04
	便携式氧化还原电位测定仪
	Orion Star A221
	1
	检定
	

	69
	22-05
	便携式氧化还原电位测定仪
	Orion Star A221
	1
	检定
	

	70
	23-06
	紫外可见分光光度计
	UV-1900i
	1
	检定
	

	71
	23-07
	箱式电阻炉
	SX2-4-10TP
	1
	校准
	1个温度点

	72
	23-11
	便携式溶解氧测定仪
	JPB-607A
	1
	检定
	

	73
	24-03
	水温表
	WQG-17
	1
	校准
	3个温度点

	74
	10-18
	数字式气压表
	FYP-1
	1
	校准
	

	75
	10-19
	数字式气压表
	FYP-1
	1
	校准
	

	76
	24-18
	智能温湿度计
	美德时JR925
	7
	校准
	

	77
	24-01
	全自动便携式紫外测油仪
	OL 1045N
	1
	校准
	

	78
	
	冰箱
	LG4-323LW
	1
	检定
	

	79
	
	医用冷藏箱
	HYC-391
	1
	检定
	

	80
	23-01
	智能高精度综合标准仪
	崂应8040
	1
	校准
	中流量

	81
	23-01
	
	崂应8040
	1
	校准
	小流量

	82
	23-01
	
	崂应8040
	1
	校准
	微压

	83
	15-16
	油气回收多参数检测仪
	崂应7003
	1
	校准
	压力、流量

	84
	10-18
	数字式气压表
	FYP-1
	1
	校准
	

	85
	24-04
	数字式气压表
	FYP-1
	1
	校准
	

	86
	22-07
	VOC检测仪
	PGM-7340
	1
	校准
	

	87
	20-15
	标准滤光片
	FL-B2342
	1
	校准
	

	88
	25-01
	标准滤光片
	FL-A4124
	1
	校准
	

	89
	20-16
	转速适配器
	VMT-2000
	1
	校准
	

	90
	24-07
	数字式温湿度计　
	美德时JR916
	1
	校准
	

	91
	24-08
	数字式温湿度计　
	美德时JR916
	1
	校准
	

	92
	24-09
	数字式温湿度计　
	美德时JR916
	1
	校准
	

	93
	24-10
	数字式温湿度计　
	美德时JR916
	1
	校准
	

	94
	24-11
	数字式温湿度计　
	美德时JR916
	1
	校准
	

	95
	24-12
	数字式温湿度计　
	美德时JR916
	1
	校准
	

	96
	24-13
	数字式温湿度计　
	美德时JR916
	1
	校准
	

	97
	18-02
	多功能声级计
	AWA6228+
	1
	检定
	

	98
	18-03
	多功能声级计
	AWA6228+
	1
	检定
	

	99
	25-11
	手持式挥发性有机气体分析仪
	EXPEC 3050
	1
	校准
	

	100
	25-12
	便携式甲烷非甲烷总烃分析仪
	Da Vinci MINI
	1
	校准
	

	101
	25-19
	林格曼测烟望远镜
	QT201
	1
	校准
	

	102
	25-20
	林格曼测烟望远镜
	QT201
	1
	校准
	

	103
	25-14
	万分之一天平
	AG204
	1
	检定
	

	104
	25-15
	千分之一天平
	FB223
	1
	检定
	

	105
	25-16
	生化培养箱
	SPX-250BIII
	1
	校准
	3个温度点

	106
	
	标准检验筛
	GB/T6003.1-2012
	1
	检定
	10目

	107
	09-17A
	可见光区投射比标准滤光片
	　GBW13305
	1
	检定
	

	108
	09-17B
	钬玻璃镨钕玻璃标准滤光片　
	/　
	1
	检定
	

	109
	20-17
	移液枪
	5ml
	1
	检定
	

	110
	20-18
	移液枪
	10ml
	1
	检定
	

	111
	20-19
	移液枪
	5ml
	1
	检定
	

	112
	20-20
	移液枪
	5ml
	1
	检定
	

	113
	20-21
	移液枪
	10ml
	1
	检定
	

	114
	20-22
	移液枪
	10ml
	1
	检定
	

	115
	20-24
	移液枪
	10ml
	1
	检定
	

	116
	20-25
	移液枪
	5ml
	1
	检定
	

	117
	20-26
	移液枪
	10ml
	1
	检定
	

	118
	20-27
	移液枪
	10ml
	1
	检定
	

	119
	20-28
	移液枪
	10ml
	1
	检定
	

	120
	20-29
	移液枪
	10ml
	1
	检定
	

	121
	20-30
	移液枪
	10ml
	1
	检定
	

	122
	20-31
	移液枪
	10ml
	1
	检定
	

	123
	20-32
	移液枪
	10ml
	1
	检定
	

	124
	20-33
	移液枪
	10ml
	1
	检定
	

	125
	20-34
	移液枪
	5ml
	1
	检定
	

	126
	20-35
	移液枪
	5ml
	1
	检定
	







